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INSTALLATION

Avlägsna
transportspärr 7028

Innan installation är det viktigt att avlägsna 
transportspärrarna på bottenplåten. Se bild
nedan.
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INSTALLATION

Innan installation
7022,7026,7028

För att vågen ska fungera som det är tänkt är
det viktigt att se till att inget mekaniskt går 
emot lastcellens rörelse. 

Dra montageskruvarna lagom hårt.

Prova så att vågens kassett möter in- och 
utmatningsbanden på ett korrekt sätt.

Display och kablage ska monteras snyggt 
och prydligt under kassan utan risk för yttre 
påverkan.

Vid transportskada skall skadeanmälan göras 
till speditör.

Vid eventuell retur skall vågen återsändas
i originalförpackning.

Om vågen behöver repareras ska detta gö-
ras av utbildad personal och med delar som 
inte avviker från vågens typgodkännande.

Vid justering av våg ska godkända vikt-
normaler i klass M2 eller bättre användas.

Vågen ska EG veriferas innan den tas i bruk
av Notified body.

Kopplas vågen till kassaregistret klassas
den som en ny produkt och skall då 
EG-verifieras ihop med kassaregistret.
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INSTALLATION

Kassavåg,Stathmos
7028

1. Se till att vågplattformen och tillhörande 
display har samma serienummer.

2. Displayen ska placeras så att kunden i 
första hand kan se viktvärdet. Kabeln från 
plattformen ska peka mot vågdisplayen. Oftast 
då mot inmatningsbandet.

Se till att följande delar finns med:

•	 Våginstrument Stathmos 3070, 
artikelnr. 3070-1-K

•	 Vågplattform 7028 B,
artikelnr. 7028B-015

•	 Vågkabel GRÅ,
artikelnr. 321105

•	 Interfacekabel GUL,
artikelnr. 321103

•	 Spänningsaggregat SVART,
artikelnr. 0260-000400

•	 Monteringskit
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3. Se till att de finns hål gjorda för M8 25  mm 
skruven, annars borras nya hål. Placera de 
medföljande distanserna 8,5x25x15 och vid 
behov även brickan över hålen i disken. 

4. Prova att lägga i vågplattform med tillhö-
rande rullkassett utan att skruva fast platt-
formen. Detta för att klargör att den passar.  
Rullkassetten ska ha en luftspalt på ca 3-5mm 
runt om. Vill du ha vågen högre använd även 
medskickad bricka brb 8,4x16x1,6 fzb.



5. Placera vågplattformen och montera M8 
skruven. Dra inte skruven i detta läge. Vid 
behov montera och justera med medföljande 
insexskruv. M8x25 mm. Sexkantshålet ska 
vara uppåt så justering kan göras. Justera 
samtidigt in vågens höjd med hjälp av nivå-
justeringsskruvarna och kontrollera med rull-
kasetten. Dra fast skruvarna som håller vågen 
underifrån.

INSTALLATION
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6. Allt kablage ska installeras så att det inte är i 
vägen för framtida service. Vågens spännings-
aggregat sätts i uttag som går via UPS. 

7. Plattformens kabel har en skarvkontakt. Se 
till att denna hamnar under disken och monte-
ras fast.Se till att den inte kan lossna eller är i 
vägen för vågens rörelse.

8. Vågdisplayen har 4 uttag i botten, av RJ45 
typ, dessa är färgkodade. Även kabeln har 
färgkod för respektive uttag.

SVART= Spänningsaggregat
GRÅ= Vågplattform
GUL= Kommunikation/kassapc
GRÖN= Reserv (används ej)

9. Placera täckbrickan på vågplattformen. 
Loggan ska vändas så att kunden kan läsa 
texten. Observera, vänta med att avlägsna 
skyddspappret för den självhäftande tejpen.

10. När kablaget och vågdisplayen är mon-
terade och plattformen med rullkassett är på 
plats spänningssätts vågen. Displayen kommer 
att gå igenom en testsekvens där programver-
sion och typ kommer att visas samt check-
summa för justering/kalibrering.

11. Därefter bör vågen visa ett positivt stabilt 
värde, ex. 0,600kg.

12. Då vågen i fabrik grundjusteras med en 
dödlast på ca 2,00 kg måste vågens nollpunkt 
ofta justeras.

13. Följ anvisningarna för nolljustering av våg 
på sid.11.



INSTALLATION

Sidovåg, Stathmos
7022, 7026
Placera vågen så att belstningsplattan står 
fritt och inte går emot något.

Den skall placeras på ett underlag som är 
stabilt, plant och vibrationsfritt.

Justera vid behov med hjälp av vågens 
vattenpass och de justerbara fötterna.

Anslut vågkabeln och förankra denna så att 
det vid ev. mekanisk belastning ej påverkar 
kontaktdon.

Om vågen levereras förstagångsverifierad 
(EG verifierad) så är uttag för kommunika-
tion plomberat. 

Om kassa ska tillkopplas till, ska vågen veri-
fieras tillsammans med respektive kassa.

Displayen ska placeras så att kunden i 
första hand kan se viktvärdet. 
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Anslutning av kablage
7022, 7026, 7028
1. Spänningsaggregat, den svarta sladden 
med svart böjskydd, ansluts till kontakten 
som är märkt med en svart prick. Se den 
vänstra bilden nedan.

2. Vågkabeln, den grå sladden med grått 
böjskydd, ansluts till kontakten som är märkt 
med en grå prick. Se den vänstra bilden 
nedan.

3. Kommunikationskabeln, den gula sladden 
med gult böjskydd, ansluts till kontakten som 
är märkt med en gul prick. Se den vänstra 
bilden nedan.

4. Kabelskyddet monteras på instru-
mentet med 4 stycken skruvar M4x8 som 
på den högra bilden nedan.

OBSERVERA, för långa skruvar kan skada 
våginstrumentet. Använd därför inget annat 
än M4x8!

INSTALLATION
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INSTALLATION

1. Skarvdosan monteras på kabeln mellan 
vågplattformen och våginstrumentet på un-
dersidan av plåten där vågplattformen sitter. 
Använd skruvarna som medföljer. Se den 
vänstra bilden nedan.

2. Montera medföljande lock över skarv-
dosan för att minimerina risken för mekanisk 
påverkan samt fuktpåverkan. Se den högra 
bilden nedan.

Montering av
skarvdosa 7028

INSTALLATIONSANVISNING10



KALIBRERING/JUSTERING

Nolljustering av våg
7022, 7026, 7028
1. Anslut alla kablar, spänningsaggregat och 
vågkabeln.

2. Starta upp instrumentet genom att trycka 
på knappen 0/I.

3. Håll in knapparna 0/I och ƒ samtidigt i 
cirka två sekunder. Efter en kort stund står 
det ”Build” i displayen.

4. Tryck ZERO två gånger. ”Cal” visas i dis-
playen.

5. Tryck TARE en gång. ”Zero” visas i dis-
playen.

6. Tryck G/N en gång. Nu skall det stå en 
eller flera blinkande siffror följt med kg i dis-
playen.

7. Se till att vågen är obelastad (mycket 
viktigt!). Tryck ƒ en gång. ”Z.in P” visas i dis-
playen och efter en kort stund försvinner det. 
Displayen visar 0.000 (blinkande).

8. Tryck ZERO åtta gånger eller tills det står 
”–End–” i displayen.

9. Tryck ƒ en gång. ”Saving” visas i display-
en och instrumentet startar om på nytt och 
är klart för att användas.

10. Kontrollera nu med vikter att vågen väger 
rätt, placera vikten ex. 5 kg enligt bild nedan.

11. Se till att även maxlasta vågen centrerat 
(5) för att se att den inte visar fel. Se bilden 
nedan.

12. Om vågen har ett mindre fel på ett antal 
skaldelar kan den behöva justeras om. Följ 
viktjusteringsanvisningarna. Se sid. 12.

1    2

  5

3    4
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KALIBRERING/JUSTERING

1. Anslut alla kablar, spänningsaggregat och 
vågkabel.

2. Starta upp instrumentet genom att trycka 
på knappen 0/I

3. Håll in knapparna 0/I och ƒ samtidigt i 
cirka två sekunder. Efter en kort stund står 
det ”Build” i displayen.

4. Tryck ZERO två gånger. ”Cal” visas i dis-
playen

5. Tryck TARE  två gånger, displayen visar 
”SPAN”.

6. Tryck G/N, värdet ”0.000” blinkar nu i dis-
playen (detta värdet måste vara noll, om inte 
gör om nolljusteringen).

8. Tryck G/N igen, displayen visar tidigare 
valt kalibreringsvärde. Troligen 0015.000, 
annars ställs önskat värde in enligt följande.
För att ändra värde ställs varje siffra in för sig.

9. Byt blinkande siffra med knappen G/N 
och ändra värde med PRINT knappen.

Viktjustering av våg 
7022, 7026, 7028

10. Ställ på en vikt med motsvarande värde i 
vikt på vågen, ex. 15.000kg.

11. Tryck ƒ, vågen visar nu ”S.in P”, och 
ställer sig på kalibrerat värde som blinkar.

12. Vågen är nu viktjusterad.

13. Tryck ZERO 8 gånger tills displayen visar 
”–END–” tryck då ƒ knappen för att spara 
inställda värden. ”Saving” visas i displayen 
och vågen startar om. 

14. Kontrollera genom att se till att vågen 
repeterar ordentligt och visar rätt vikt snabbt.

15. Kontrollera vågens hörn med 1/3 av 
maxlast=5kg så att alla hörn visar lika enligt 
bild på sida 11. Notera att bilden visar våg-
plattans yta ich inte rullkassetten som oftast 
är betydligt större.
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KALIBRERING/JUSTERING

Växla utskriftsprotokoll
7022, 7026, 7028

OBS! DETTA ÄR FÖRINSTÄLLT ENLIGT 
KUNDENS SPECIFICATION.

Stathmos våginstrument 3070 har cirka. 
25 olika kommunikationsprotokoll som kan 
väljas via displayens tangentbord.

1. Anslut alla kablar, spänningsaggregat och 
vågkabel.

2. Starta upp instrumentet genom att trycka 
på knappen 0/I

3. Håll in knappen 0/I och ƒ samtidigt i cirka 
två sekunder. Efter en kort stund står det 
”Build” i displayen.

4. Tryck ZERO fyra gånger. ”Serial” visas i 
displayen.

5. Tryck TARE en gång. ”Type” visas i dis-
playen.

6. Tryck G/N en gång. ”P XX” visas i dis-
playen.

7. Ändra till önskat protokoll med knappen 
PRINT.

8. Se översättningstabell och vilket protokoll 
som du vill använda.

9. Tryck ƒ för val av protokoll ex. P13.    

10. Kontrollera övriga parametrar genom att 
trycka TARE, ”Baud” visas i displayen.

11. Tryck G/N 1 gång, i displayen visas nu 
den baudrate vågen är inställd på. 

12. För att ändra detta tryck PRINT, för att 
välja baudrate tryck ƒ.

13. ”Baud” visas i display, tryck TARA.

14. ”Bits” visas i display, tryck G/N. 

15. Välj parameter för önskat protokoll ex. 
13=N81-, Tryck ƒ.

16. Vågen är nu uppdaterad med nytt proto-
koll.

17. Tryck ZERO tills ”End” visas, bekräfta 
med ƒ.

18. Vågen startar om, för att sedan visa 
0.000 kg.
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ÖVRIGT

Tillbehör för våg
7022, 7026, 7028

Nedsänkningskit för placering i bänkskiva. 
Artikelnr. 7022-B och 7026-B 

Kabelskydd 
Artikelnr. 3070-M3

Bordsstativ 20/50cm.
Artikelnr. 3070-ST. 

Konverter för kommunikation 
Artikelnr. 321302
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